
TESTRAPPORT
Rapport nummer 2

Testinstrument Instrument

Instr.nummer 2276942 152000346

Fabrikaat Wika AB

Omschrijving Digi Testmanometer Manometer

Meetbereik 0-2,5 bar 0-2,5 bar

Klasse 0.1 1.0

Klant TSH Vakopleiding bv

Getest door L. van den Berg

Meetpunten Range Meetwaarde Meetwaarde Meetfout % Meetfout %

Bar Stijgend Dalend Stijgend Dalend

1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2 0,50 0,500 0,513 0,000 0,520

3 1,00 1,000 1,018 0,000 0,720

4 1,50 1,503 1,520 0,120 0,800

5 2,00 2,012 2,023 0,480 0,920

6 2,50 2,524 2,524 0,960 0,960

Getest volgens DIN en 837-1: 1997

Datum 18-12-23

Ref.klant keuring

Ref. Revin 20231036
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